
Alle Ergebnisse gelten für den Zeitpunkt der Kalibrierung. Fachbereich Vermessungswesen
Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven

Tel.: (0441) 7708 246

EDM-Kalibrierung: Frequenzabweichung Schein-Nr.: 002/00 -F

Instrument

Typ: Muster Ident-Nr.: 61 46 25 Baujahr: 1999
Auftraggeber Mustermann Maßstab U: 1,5 m

Frequenzabweichung

Frequenznormal
Typ: Philipps Ident-Nr.: PM 6673 / SM 2340

letzte Kalibrierung: ######

Messung
Datum: 29.02.00

Beobachter: H. Smit-Philipp

Kein Kommentar

f soll = 100.000.072 Hz f ist = 99.999.956 Hz ∆ f=f ist -f soll = -116 Hz
∆ f ppm = -1,2 ppm

Korrektur KF der Frequenzabweichung: 1,2 ppm
Korrekturgleichung: Lkorr. = L ⋅ (1 + 10-3 ⋅ KF)

............................................
Unterschrift, Datum

IMA
Institut für Mess- und Auswertetechnik

Zeitliche Frequenzänderungen (Einlaufverhalten)
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